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We describe our early experience with rotational digital subtraction angiography and multi-slice three-

dimensional computed tomography angiography with intra-arterial injection.Thirty-five patients admitted to
 

the Department of Neurosurgery,Shinshu University Hospital,underwent examination with these techniques
 

from June 2000.The three-dimensional images are helpful for more accurate diagnosis,and for simulating
 

surgical procedures.

Representative cases with cerebral aneurysm, arteriovenous malformation, brain tumor and ischemic
 

disease are presented.Shinshu Med J 49 : 85―89, 2001
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は じ め に

2000年６月より信州大学医学部附属病院中央放射線

部第１血管撮影室にmulti-slice three-dimensional
 

computed tomography（3D-CT）と回転digital sub-

traction angiography（DSA）装置およびworksta-

tionが導入された。Magnetic resonance image

（MRI）に先行されていた感のあるcomputed tomo-

graphy（CT）も最近multi-slice CT の出現や様々な

補間再構成アルゴリズムの開発 により再び注目され

てきた。Multi-slice CT とは一本のＸ線ビームに対し

て複数の検出器で画像採取できるCTのことであるが，

単にそれだけでなくスライス幅の減少，スキャン時間

の短縮などの技術向上のうえに成りたつ全く新しい

CTである。MRIはより機能的な解析に有用となり，

CTではゆがみが少なくより解剖学的な画像診断が可

能になってきた。骨を確実に表現することで，CTは

より術野に近い画像ということもできる。一方，回転

DSAは通常使用するDSA器械を回転し，CTのガン

トリーの替わりとして撮影することで３次元画像が得
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られる装置である。我々脳神経外科医にとって容易に

３次元画像を得られることは大きな福音であり，本装

置の導入以来11月末までに35例の患者に対し，撮影を

施行してきたため，その結果と解析を紹介する。

方 法

通常の診断脳血管撮影に引き続き経動脈的に行う検

査法である。

回転DSA

通常の診断用DSAとの併用である，東芝製デジタ

ルフルオログラフィInfinix NBを使用するため，検

査台を移動する必要はない。回転する軌道に検査台が

当たらないように注意する。診断用カテーテルを目的

の脳動脈に留置したまま，原液の造影剤を4ml/sec計

20ml使用する。はじめにsubtraction用に造影剤なし

で撮影した後に，造影剤を注入しながら再度撮影する。

回転速度は40度/secで5.5秒間，計220度回転する。

回転軌道は一定であり任意の回転方向の設定はできな

い。

経動脈的3D-CT angiography

回転DSAと同様，カテーテルを留置したまま，ま

ず検査室の内部に設置された同社製multi-slice CT
 

scan（Asteion）に検査台を移動させる。スキャンす

る範囲を決めた後，スライス幅，ピッチを決めスキャ

ンする。通常４倍希釈の造影剤を1.5ml/sec使用する

が，総量はスキャンする範囲に依存する。現時点では

0.5-8mm幅のスキャンが可能であり，一回転に要す

る時間は0.75秒である。４つのdetectorを有するた

め，高速撮影が可能であり放射線被曝量は通常の

helical CT に比べ，40％程度減少が可能である。

上記二つの検査法で得られた基画像は 3D recon-

struction stationで画像処理したのち，別の3D work-

station（ALATOVIEW）に転送し画像処理を行う。

転送から画像作成までの時間はroutine workの画像

のみであれば，約15分である。特に詳しく見たい場合

には追加時間を要するものの，この画像を参考にした

血管内治療も可能な範囲と考えられる。得られた３次

元モデルは任意の方向から観察可能であり，movie機
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Fig.1 Digital subtraction angiography（DSA）および 3D angiography（3D-A），左内頚動脈瘤

Ａ：(DSA）正面像，Ｂ，Ｃ：(3D-A）正面像（ステレオ），

Ｄ：(DSA）側面像（左側面から），

Ｅ：(3D-A）側面像（右側面から），Ｆ：左前斜位像



能を有するため最小１度ずつ回転させて観察すること

で時間的分解能が増し，より明確に観察できる。立体

画像の表現法であるRendering法にはVolume ren-

dering（VR），Surface rendering（SR），Maximum
 

intensity projection（MIP），Multiplanar reforma-

tion（MPR），Fly-throughなどがあり，その詳細は

成書に譲るが，各症例でうまく使い分けることが重要

である。

臨床応用および考察

脳動脈瘤

動脈の３次元的な膨隆である脳動脈瘤は，従来２次

元画像を医師の経験に基づいて３次元として理解され

てきたのに比べ，明らかに理解しやすい。これらのシ

ステムを使用することで脳動脈瘤診断率は従来の血管

撮影およびMagnetic resonance angiography（MRA）

に比べ上昇すると言われる 。また動脈瘤は血管の分

岐部に発生することが多く，小さいものでは血管の陰

に隠れて見逃されることもまれにあったが，この検査

法では検査後の画像操作のみで任意の角度から観察可

能であり，その可能性も激減すると考えられる。回転

DSAから得られる3D像は3D-CT像に比べ，頭蓋骨

など骨成分や海綿静脈洞などに隠れることなく観察で

き，有用である（Fig.1）。なおFly-through modeを

使用すると血管内から動脈瘤の形状の確認もできる。

脳動静脈奇形

複雑な構造をとるこの疾患では，特に立体的な構造

の把握がその治療に重要であり，直達手術，血管内塞

栓術，γナイフそれぞれの組み合わせ方を，より戦略

的に検討することが必須である。閾値を決め２値化す

るSRは一見すると見栄えはよいが，小さい径の血管

が複雑に配列しているAVM 症例ではboxelの情報を

生かしたVRの方がより詳細に検討できる（Fig.2）。

ただし，VRの方が情報量が多いため，画像操作に時

回転DSAと経動脈的3D-CTAの使用経験

Fig.2 3D angiography，右頭

頂部脳動静脈奇形

Ａ：正面像（左 surface ren
 

dering（SR），右 volume
 

rendering（VR））矢印部

はSRでは血管から離れて

しまっているが，VRでは

確認できる。

Ｂ：側面像（同上）同様に矢印

先端部での血管描出がVR

の方が優れている。

-
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間がかかる。

脳腫瘍

腫瘍内濃染が見られる腫瘍では，同様にVRにてそ

の立体把握が可能になる（Fig.3）。血流の情報が得ら

れにくいことが，これらの撮影法での弱点であるが，

今後更なる高速スキャンが可能になりmulti-scanの

detectorの数も増加されると，改善されてくるであろ

う。0.5mm四方の検出器で0.5mm幅スキャンをする

ことによりｘ，ｙ，ｚ軸方向に等しい立方体の等方性

boxel化が可能になり，partial volume effectがなく

なった。それにより任意断層画像診断も十分有用であ

る。

虚血性脳血管障害

他の検査法でも同じことが言えるが，造影剤の流れ

ている部分は血管内であり血管壁の情報は入っていな

い。しかし，MIP，VR，MPR法を組み合わせるこ

とで血管壁内石灰化などの状態を把握することで対処

できる。経静脈的な3D-CTとの違いは造影剤注入―

撮影間の時間設定が容易に行え，高速スキャンするこ

とで静脈相が入り込みにくくできる点である。しかし，

狭窄度の判定は閾値の設定による血管径の変化により

一般に困難とされる。また，頭蓋内の病変は撮影時の

動きが少ないが，頚部の血管に関しては呼吸，拍動の

影響が大きい（Fig. 4）。しかし，3D-CTでは心電同

期を使用することで改善されることが見込まれる 。

また，一定の寝台位置で４スライスの画像が得られる

ことから，一度の造影剤注入でのmulti-slice dynamic
 

CT としての脳血流評価も可能である 。

考 察

Multi-scan CT の出現により，広い範囲を速く細か

く撮像できることで，画像の質の飛躍的な向上が得ら

れるようになった 。３次元像の取得の技術の開発で

回転DSAからの３次元化も開発されたため，より正

確な診断が可能になってきた。一方，問題点としては，

まず検査時間が延長した点である。撮影時間そのもの

はいずれも数秒～30秒程度ではあるが，その準備に数

分を要するためである。CT，回転DSAの両者を行

うと約15分程度の延長を要する。また，造影剤の使用

量が多くなるため，腎機能低下症例にはこれらの新し

い検査を積極的には使用しない方が安全である。これ

らの新しい検査は今まで従来の診断脳血管撮影を全て

行った上で追加検査として行ってきたが，必要最低限

のDSAに回転DSAを加えることで造影剤の使用量

低減が可能となりうる。しかし現時点ではまだ従来の

血管撮影に比べるとその分解能は劣るため，完全に

DSAに取って代わるまでには至っていない。また，

放射線被曝の面からも通常の血管撮影に比べ少なから

ず増加する。これらの欠点を補えるだけの利点が見込

める症例に限り使用するべきである。一方，我々検者

側としては，優れた画像が得られる反面，膨大な情報

を処理し全ての画像を見落としなく判読することが困

Fig.4 3D angiography，右内頚動脈狭窄，Ａ：内

側から，Ｂ：後方から

内頚動脈の狭窄が確認できるが，撮影中のmotion
 

artifactにて鮮明な画像が得られていない。

Fig.3 経動脈的（右内頚動脈）3D-CT（volume
 

rendering），下垂体腫瘍

右頭蓋底と脳血管および，腫瘍濃染が表示される。

腫瘍の３次元的構造が把握できる。
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難になる可能性がある。今後コンピューターによる補

助的診断を利用することも考える必要があるかもしれ

ない。

お わ り に

より速く，細かく，広い範囲を低侵襲で検査し画像

化することも今後の課題として重要であるが，我々外

科医としてはMRI，CTなどから得られた３次元画像

が統合され，手術のナビゲーションおよびシミュレー

ションとしての３次元モデルに進化するよう切望する。

そのために，現在操作画面外で３次元モデル化する機

器も存在するが ，操作画面内で合成された３次元画

像をマニピュレーターを使用することで触れて手を加

えられる（例えば脳動脈瘤のクリッピングを行う）よ

うな進化も興味深いところである。
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